
R evista Bra.sileira de Anestesio logia - Ano 16 - N.9 1 - J a 1,-l\-'l a rço - 1966 

ALGUNS ASPECTOS DE VAPORIZAÇÃO DO METOXI
FLUORANO E SEUS RESULTADOS CLíNICOS 

DR ., C . l\'IAIA ME D E " 

Ernpregou-se o Metoxifluorano em 200 pacientes de \'árias idades. Em 200 
casos, u sou-se vaporizadores adaptados (dos aparelhos C'omprex e Boy le), e em 
100 casos, um especialmente calibrado (P. D. V.) . Após pré-anestesia d e rotina, 
é feita a indução por meio de tiobarbiturato ve11oso, seguindo-se a entubação 
após a injeção de succinilcolina e anestesia tópica. O rnetoxifluorano é então 
vaporizado com altos fluxos de oxigênio p u ro ou a.ssociado ao N20 a 60%. A por
centagem máxima de n,etoxifluorano encontrada foi de 1%. Utilizou-se, ocmpre 
que posslvel, urn ,·entilômetro de Drã eger , e a verificação da pressão venosa e do 
ECG. O r elaxante usado, q uand o 11ecessário foi a d-lubocurarina. O 1netoxlfluorano 
era ruspenso 10 p. 20 :minutos an tes rlo fim da anestesia. 

Verificou-se q ue com o uso do vaporizador calibrado os resultados foram n1ais 
uniformes (indução, relaxamento, estabilidrude anestésica, etc.). A a.ssociação com 
N20 r ealçou os resultados obtidos. Com porcentagem em tõrno de 1%, não obser
varam-se efeitos deletérios respiratórios ou circulatórios; nas operações longas, 
uma concentração d f' 0.5o/c seria b en1 indicada. Como vantagens notou-se: dimi
nuição do sangramento , potencialização elos rela."Xantes, recuperação em 1/ 2 }1ora 
com de.spertar caln10, so11olência e analgesia residual. 

O objetivo desta comunicação, é apresentar utna revi
são de conjunto, sôb1·e 300 obser·vações pessoais de casos clí
nicos, acê1·ca do Metoxifluo1·ano, que pelas suas prop1·ieda
des e qualidades apresentadas, merece ser· examin ado sob os 
m ais diversos aspectos. · 

J á foran1 estudados 200 doen tes, <-1. :i>, aos quais foi 
administrado êste a11estésico at1·avés de frascos adaptados à 
vaporização; a êste grupo junta-se agora um outro formado 
po1· 100 doentes em que se usou um vaporizador especial-
1nente calibrado para vaporizar o Metoxifluo1·ano. 

O nosso pr·opósito é, pois, apresentar· os 1·esultados clí
nicos obtidos com alguns modos de vapo1·izar o anestésico em 
causa . 

Trabalho apresentado ao XII Congrt\SSO Brasileiro de Anestesiologia e 
I Congresso da Federação das Sociedades de Anestesiologia dos Povos da Llngua 
Portuguêsa, Outubro de 1965, Rio de Janeiro, GB. 

O autor é Chefe dos Serviços de Anestesiologia do Hospital do Ultran1ar -
Lisbôa. 
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CASOS CLfNICOS 

As nossas observações clínicas foram realizadas numa. 
série de indivíduos, constituida por 300 doentes do foro ci
rúrgico, não selecionados, cujas idades variaram entre os 3 
meses e os 82 anos, pertencendo 161 ao sexo masculino e 139 
ao sexo feminino. 

Etnológicamente diferentes, pois eram formados por eu
ropeus, africanos e asiáticos, na proporção respectiva de 
83 '/., 121/, e 5 o/c, no seu conjunto apresentavam um estado
geral relativamente bom; alguns houve, porém, que pela sua. 
idade avançada ou por serem portadores de doenças crôni
cas ou degenerativas dos aparelhos respiratório, circulatório, 
digestivo e uro-genital, constituíram mau risco operatório. 

Estas observações incluiam um variado número de casos 
cirúrgicos (Quadro I). A duração da anestesia variou entre 
20 minutos e 270 minutos ( 4 horas e meia), sendo a sua 
maioria entre 2 e 3 horas. 

Deliberadamente não usamos a respiração mecânica, 
para melhor poder apreciar a ação do Metoxifluorano sôbre 
a respiração dos doentey;, e avaliar outros aspectos concer· 
nentes às propriedades dêste produto. 

QUADRO 1 
Tipo de cirurgia Número de casog_ 

Cirurgia geral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 
Urologia 
Ginecologia 
Obstetricia 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' ' 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

93 
67 
11 

Ortopedia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 9 
Oto-rino-Iaringologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
Oftalmologia .............................................. , 10 
Diverso!-l (pequena cirurgia) ............. , ........ , , , , . , . . 3 

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 

TÉCNICA DE ANESTESIA 

Procurou-se uniformizar o mais possível a teGnica anes-. 
tésica, a fim de melhor se poderem apreciar os efeitos pro
duzidos pelo agente anestésico em estudo. 

Pré-medicação - A todos os doentes foi dada a mesma. 
pré-medicação, constituída por atropina, meperidina e pro• 
metazina, em injeção intramuscular, uma hora antes do ato 
operatório, variando apenas as doses, consoante a idade e• 
as condições gerais do doente. 
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Nas crianças e nos velhos frágeis, nos debilitados ou em 
mau risco operatório, a pré-anestesia limitou-se ao emprêgo 
de sulfato de atropina nas doses apropriadas. 

Indução - A indução foi feita com um tiobarbiturato 
endovenoso a 2% ou 2,57,,, até ao desaparecimento do re
flexo ciliar, seguido dum relaxante muscular de ação rápi
da, a succinilcolina, em doses adequadas para a obtenção 
duma fácil entubação traqueal. 

Depois duma generosa oxigenação pulmonar, a laringe 
e a traquéia foram pulverizadas com um soluto a 0,5% de 
pantocaina, para, sem reflexos, poder-se dar passagem a um 
largo tubo oro-traqueal ou naso-traqueal; em seguida os 
pulmões voltaram a ser insuflados amplamente com oxi-

• • gen10. 
Após o breve transporte para a sala de operações, co

meçou-se a administração do Metoxifluorano. 
Administração do Metoxifluorano - É sabido ,,, que o 

Metoxifluorano, devido à baixa pressão de saturação do vapor 
emanado, e ao pequeno número de moléculas que normal
mente existem à superfície do líquido, necessita dum grande 
fluxo de gás, para levar na unidade de tempo, o maior núme
ro possível de moléculas ao doente a anestesiar. 

Nesta conformidade, fizemos sempre passar um fluxo 
de 6 a 10 litros de gás, nos nossos doentes, de modo a obter
mos um volume igual ou superior ao seu volume corrente 
respiratório, a fim de evitar a reinalação <2>, e que é fácil de 
tabelar 13 >. Assim, empregamos o sistema de Magill quando 
o doente apresentava franco automatismo respiratório. 

Em 100 dos nossos doentes, usamos o Oxigênio para 
transportar o Metoxifluorano, e nos restantes 200 doentes, o 
veículo foi constituído por uma mistura em partes iguais de 
N20 e 02. 

Quanto à vaporização, dividimos esta série de doentes 
também em dois grupos. 

Em 200, empregamos como vaporizador, os frascos de 
éter e do clorofórmio dos nossos dois aparelhos de anestesia, 
Comprex e Boyle, depois duma avaliação prévia da porcen
tagem do Metoxifluorano vaporizado ''', tendo sempre o cui
dado em manter os mergulhadores metálicos na mesma po
sição, isto é, a rasar a superfície do líquido anestésico. Foi 
nesta posição dos mergulhadores dos dois frascos a vapori
zar em conjunto, que conseguimos a porcentagem máxima 
de 1 '}1,. Utilizando-se durante a anestesia, isoladamente ou 
simultâneamente e variando a posição dos mergulhadores, 
ou recolhidos em cima ou a rasar a superfície do líquido 
anestésico, conseguimos diminuir, embora empiricamente, a 
porcentagem da vaporização. 
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Nos restantes 100 doentes, empregamos o PDV, um va
porizador especialmente construído para a administração 
desta droga em estudo, calibrado para poder vaporizar até ao 
máximo de 2% e com um depósito envolvido por uma câ
mara contendo um óleo especial, a fim de manter constan
te a sua temperatura. 

De modo que em última análise, nós podemos dividir os 
nossos doentes em três grupos de 100 cada um. 

No 1.0 grupo, o Metoxifluorano foi vaporizado nos fras
cos de éter e de clorofórmio dos nossos aparell.os de anes
tesia, fazendo passar um fluxo constituído sómente por Oxi
gênio. No 2. 0 grupo a vaporização foi realizada nos mes1nus 
frascos, fazendo passar agora um fluxo formado por uma 
mistura em partes iguais de N20 e 02. No 3.0 grupo, o fluxo 
teve a mesma constituição que no grupo precedente, mas 
empregou-se o vaporizador PDV. 

Manutenção - Em qualquer uma das técnicas, a con
dução da anestesia foi fácil e não ofereceu quaisquer difi
culdades. 

Durante êste período a tensão arterial e a freqüência do 
pulso foram registradas de 15 em 15 minutos ou mais fre
qüentemente quando havia necessidade. 

Sempre que nos foi possível, procuramos determinar o 
volume corrente e o volume minuto respiratório, por meio 
do ventilometro de Drãeger. 

Algumas vêzes também procedemos ao estudo da pres
são venosa durante a anestesia. 

Electrocardiogramas foram feitos a intervalos variáveis 
durante a anestesia, a alguns doentes. 

A técnica de Ayre e as válvulas de Ruben e de Digby 
Leigh foram algumas vêzes incluídas no circuito, em doentes 
pediátricos e em doentes geriátricos, ou portadores de insu
ficiência respiratória. 

Quando inicialmente a intervenção cirúrgica requeria 
um relaxamento muscular, empregamos a tubocurarina 
como relaxante muscular de manutenção. Nestes doentes 
que apresentavam depressão respiratória, limitamo-nos a fa
zer a respiração assistida ou controlada, usando quando ne
cessário o sistema de Vai-Vem, mudando neste caso, com 
freqüência, a cal sodada. Sem dúvida que nestas circuns
tâncias, diminuímos o ritmo de vaporização a fim de evitar 
a superdosagem da droga anestésica. Devemos dizer, de pas
sagem, que esta precaução parece ser desnecessária (' '. 

A maior parte das operações foi feita com bisturi elé
trico. 

Recuperação - Como se trata dum anestésico que se eli
mina lentamente devido à sua alta liposolubilidade, foi de 
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boa prática suspender a administração do Metoxifluorano, 
10 a 20 minutos antes do fim provável do ato cirúrgico. 

Só a experiência pode ensinar o tempo exato, mas sem
p1·e variável da suspensão do Metoxifluorano, sem prejuízo 
da operação. 

RESULTADOS 

Trezentos doentes cirúrgicos, não selecionados, foram 
satisfatoriamente anestesiados com Metoxifluorano em cir
cuito aberto coiµ grande fluxo de gás constituído ou pelo 
Oxigênio, ou pela mistura em partes iguais de N20 e 02. 

Em 2/3 dos doentes o Metoxifluorano foi vaporizado por 
meio dos frascos de éter e do clorofórmio dos dois aparelhos 
de anestesia, Comprex e Boyle, e na restante 1/3 parte dos 
doentes, foi vaporízado pelo PDV, aparelho especialmente 
construído para êsse fim. 

De qualquer das maneiras, a administração do Meto
xifluorano foi ajustada a cada doente, não só em relação à 
sua compleição física, como também à natureza da inter-- . , . vençao c1rurg1ca. 

Procurou-se também, tanto quanto possível, uniformi· 
zar todos os atos de que é composta a técnica da anestesia, 
com o fim de evitar as causas de êrro, na apreciação dos 
seus resultados clínicos. 

Ficou-nos a impressão, aliás grosseira, obtida pelo olfa
to, que a vapP,rização do Metoxif!uorano, nos frascos do éter 
e do clorofórmio em qualquer dos dois aparelhos de aneste
sia, parece ter sido influenciada pela temperatura ambiente, 
em condições de igualdade de volume do fluxo do veículo 
gasoso. 

Duvidamos pois, que na realidade, com estas condições 
de trabalho, sempre obtivés~emos a porcentagem máxima 
de 1 % do anestésico em estudo, tôdas as vêzes que os regis
tros estivessem abertos no seu máximo. 

Pelo contrário, a vaporização do Metoxifluorano, atra
vés do vaporizador apropriado, deu-nos a impressão olfativa, 
duma perfeit.a constância e estabilidade na velocidade de 
vaporização, independentemente de qualquer temperatura 
ambiente, e perante o mesmo fluxo gasoso. 

Indução - Propositadamente usamos um tiobarbiturato 
e um relaxante muscular, não só para poupar os doentes a 
um longa indução feita somente com o Metoxifluorano, como 
também para não atrasar a cadência normal dum bloco 
cirúrgico em atividade. 
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A estabilização da anestesia variou com o método em
pregado. Foi mais demorada em obtê-la, quando se usou o 
fluxo de Oxigênio como veiculo do Metoxifluorano; demorou 
menos tempo quando se associou o N20 como elemento 
transportador; e quase não houve necessidade de adicionar 
tiobarbituratos ou curarisantes, para atingir a estabilidade 
anestésica e o plano cirúrgico desejado, quando se empregou 
o PDV, com a mistura do N20 e 02 em partes iguais. 

Relaxamento - O relaxarnento muscular inicialmente 
produzido pelas substâncias curarisantes, foi mais tarde man
tido ou acentuado pelo próprio Metoxifluorano, sem haver a 
menor depressão respiratória. 

Verificou-se contudo que conseguimos obter mais ràpi
damente um bom relaxamento muscular quando usamos o 
PDV, do que quando adaptamos os frascos dos aparelhos de 
anestesia. E nestas últimas condições, foi mais fácil a obten
ção do relaxamento quando se empregou a associação de 
N20 e 02 do que quando se administrou o Metoxifluorano 
simplesmente com Oxigênio. 

A propósito do relaxamento muscular, não queremos 
deixar de mencionar que há um fenômeno que observamos 
tôdas as vêzes que foi administrado o Metoxifluorano, e que 
consistiu num comportamento diferente entre o relaxamento 
das regiões infra e supra-umbilicais. Enquanto que na re
gião infra-umbilical o relaxamento muscular apresentado à 
custa do Metoxifluorano era sempre excelente; na região su
pra-umbilical o relaxamento muscular nem sempre se apre
sentoú bom, sendo necessârio algumas vêzes uma pequena 
dose adicional dum relaxante muscular para a sutura final 
do peri tônio e da parede abdominal. 

Respiração - A administração de Metoxifluorano é ge
ralmente bem tolerada, não se observando irritação das vias 
aéreas, com a técnica que empregamos. Pode-se dizer que 
quando a porcentagem excede l '/4 , durante longo tempo, 
observa-se, por vêzes depressão respiratória. 

Depois da apnéia ocasionada pelos agentes da indução 
anestésica ou pelas pequenas doses adicionais de relaxante 
musc11lar, foi raríssimo encontrar depressão respiratória. 

Nós encontramo-la, é certo, quando empregamos o va
porizador PDV e sómente quando excedemos durante muito 
tempo a porcentagem de 1,5 '/, . 

Devemos dizer que foi de boa prâtica, baixarmos, os re
gistros para 0,5 1; ou ainda menos, nas longas intervenções 
cirúrgicas, em que ao lado duma anestesia bem estabiliz~
da e com excelente relaxamento muscular, o doente respi
rou ampla e regularmente, com os valores do volume cor
rente e do volume minuto respiratórios sempre satisfatórios. 
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Circulação - O pulso conservou-se rítmico e a tensão 
arte1·ial manteve-se dentro dos valores normais do doente 
depois de passada a habitual depressão cárdio-vascular pro
vocada pelas drogas da indução anestésica. 

Encontramos hipotensão com bradicardia nas raras vê
zes que atingimos, com o vaporizador PDV, planos mais pro-

. fundos da anestesia. Também verificamos taquicardia asso
ciada a certo grau de hipertensão quando, usando a vapori
zação, improvisada por intermédio dos frascos, atingimos 
inadvertidamente planos muito superficiais de anestesia. Em 
qualquer dos casos, êstes sinais circulatórios, faziam-se sem
pre acompanhar de depressão respiratória no primeiro caso, 
e de taquipneia por vêzes acompanhado de ligeira hiperpneia, 
no segundo caso. 

Foi observado aumento de pressao venosa, durante a 
administração de Metoxifluorano, e que julgamos, salvo me
lhor opinião estar filiado nas propriedades curarizantes da 
droga em estudo, pois que ao produzir atonia muscular dos 
músculos estriados, traz como conseqüência uma acumula
ção de sangue de retôrno. 

Os electrocardiogramas obtidos, não revelaram anorma
lidade nos seus trasados, permanecendo regular o ritmo car
díaco, assim como o seu sistema de conducão . 

• 
Hemorragia - Continuamos a observar diminuição de 

hemorragia intra-operatória, sem repercussão tensional; que
remos dizer que na presença de uma tensão arterial nor
mal, a hemorragia foi por vêzes reduzida, tornando-se mais 
acentuada com o auxílio da drenagem postural. 

Sinais oculares - Os sinais oculares auxiliaram-nos a 
1·espeito do grau de profundidade de anestesia. Normalmen
te, no decurso duma anestesia com o Metoxifluorano, os glo
bos oculares estão centrados e as pupilas estão em miose 
Não há reflexos da córnea nem da conjuntiva. 

Quando a anestesia se torna mais profunda, a pupila 
pode apresentar-se em midríase e a conjuntiva torna-se ex
cessivamente sêca. Se pelo contrário a anestesia atinge pla
nos superficiais, há lacrimejamento, acompanhado pelos si
nais respiratórios e circulatórios já mencionados. 

Vômitos - Embora um grande número de fatôres possa 
contribuir para o aparecimento de náuseas e vômitos, pode
mos dizer que nesta série de doentes, êles foram menos fre
qüentes do que é habitual com outros anestésicos. 

Pele - Durante a anestesia a pele dos doentes perma
neceu sempre quente, rosada e sêca, à excepção de três casos 
em que apareceu palidez, e em oito casos em que se obser
vou ligeiramente subcianose das extremidades. No entanto 
sempre observamos bom enchimento capilar. 
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Secreções - Não verificamos aumento de secreções e na 
extubação não observamos laringospasmo ou broncospasmo. 

A tosse e os reflexos broncoconstritores, parecem estar 
deprimidos. Êste efeito é bem visível durante a limpeza da 
laringe com o aspirador, 110 fim das intervenções cirúr-

• g1cas. 
Recuperação - Com a técnica empregada, ao fim de 

meia hora, podemos certificar o regresso dos reflexos de de
fesa. 

O acordar foi calmo e sereno, e os doentes embora es
tivessem sonolentos, quando solicitados por nós, respondiam 
com acêrto às nossas perguntas. 

Complicações - Não houve morte ou complicações dire
tamente relacionadas com a administração do Metoxifluo
rano, apesar de alguns doentes constituírem mau risco ope-
ratório. 

DISCUSSÃO 

Entre os diversos métodos de administração do Metoxi
fluorano, nós escolhemos o sistema de Magill (Magill's 
attachment) por considerarmos êste método o mais seguro 
para os doentes que iam ser anestesiados com uma droga da 
qual inicialmente sómente tínhamos conhecimento teórico; 
dêste modo não teríamos receio dos perigos de reinalação. 
Mais tarde, já com alguns conhecimentos práticos, mantive
mos o mesmo método para melhor avaliar os seus resultados 
clínicos dentro da uniformidade da técnica anestésica esta
belecida previamente. 

Nesta série de trezentos doentes, propositadamente, não 
usamos qualquer respirador automático, durante a anestesia, 
com o fim de, não só melhor apreciar a ação do Metoxifluo
rano sôbre a respiração dos doentes e ainda das suas proprie
dades curarisan tes, como também, estudar e observar a va
porisação do anestésico perante o fluxo de gás sempre igual 
ou superior ao volume minuto respiratório dos pacientes. 

As porcentagens de Metoxifluorano obtidas através do& 
1·eferidos frascos dos aparelhos de anestesia, era muito variá
vel, devido à influência da temperatura do ambiente. Assim 
quando o Metoxifluorano era vaporizado simultâneamente 
nos dois frascos, podíamos em determinadas condições de 
temperatura ambiente, obter a porcentagem máxima de 17,, 
ficando sempre os mergulhadores a razar a superfície do lí
quido anestésico. 

Quando a vaporização se realizava sómente com um fras
co, a porcentagem seria muito grosseiramente reduzida a me-

• 



REVISTA BRASILEIRA DE ANESTESIOLOGIA 25 

tade, isto é, a 0,5 ;{ . Quando desejávamos ainda diminuir 
mais a porcentagem de vaporização, fazendo variar a altura 
dos mergulhadores, obtínhamos, valores tais com 1.14 ou 
1 "3 de 11/, . 

Tôdas estas porcentagens eram porém, muito empíricas, 
visto que havia ainda a influência da temperatura ambiente 
para fazer variar a intensidade da vaporização, alternando a 
porcentagem previamente conhecida, e que nós muito gros
seiramente notávamos pelo olfato e confirmado depois, com 
mais rigor, pelo exame clínico do doente que acusava super
ficialidade na anestesia. 

Com o emprêgo do PDV, nós obtivemos a tranqüilidade 
no plano de anestesia atingido e a certeza da porcentagem 
de vaporização requerida, pela constância dos resultados clí-

• nicas . 
Os nossos resultados obtidos nos três grupos de doentes, 

antes referido, foi o segu_inte: 
No 1.0 grupo, apesar de termos abreviado a indução com 

o emprêgo dum tiobarbiturato e dum relaxante muscular, 
como de resto foi a técnica seguida em todos os grupos de 
doentes, como já vimos, observamos que os pacientes estive
ram sómente aptos a receber a incisão cutânea, cêrca de 7 
a 15 minutos após a indução. Além disto verificamos, que a 
estabilização da anestesia, só se fêz á custa de pequenas doses 
de tiobarbituratos e de relaxantes musculares, e o próprio 
relaxamento abdominal apresentado pelo doente, só começou 
a agradar ao cirurgião, aproximadamente ao fim de 1 hora 
e meia de anestesia; antes dêste tempo para obter relaxa
mento satisfatório, tivemos que recorre, á d-tubucurarina. 

No 2. 0 grupo observamos que foi um pouco menor o 
tempo que mediou entre a indução e a incisão cutânea, cer
tamente pela adição de N20 ao fluxo gasoso, e embora a esta
bilisação de anestesia se tenha mantido á custa das drogas 
injetáveis, foi muito menor a quantidade destas drogas adi-

• • c1ona1s. 
No 3.0 grupo, verificamos que quasi na totalidade dos 

casos após a indução anestésica, a administração do Meto
xifluorano pelo vaporizador PDV com o registro em 1,5 % ou 
mesmo em 21/,, atingimos rápidamente o plano cirúrgico com 
calma, tranqüilidade e confiança, sem necessidade de qual
quer droga adjuvante. O relaxamento muscular devido á 
ação do Metoxifluorano, foi rápidamente atingido, e êste se 
mantinha ou mesmo se acentuava sem haver interferência 
sôbre a função respiratória. 

É exatamente o que se observou, nas anestesias de lon
ga duração - 3 a 4 horas - em que o doente sob a narcose 
com pequenas porcentagens de Metoxifluorano, na ordem 
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dos 0,51/, ou até inferiores, nos ofereceu excelente relaxamen
to abdominal, boa estabilidade na anestesia e uma profundi
dade na respiração, que atingiu por vêzes a hiperpnéia. 

Verifica-se, pois, pelos resultados expostos que estamos 
perante um anestésico potente, visto que, quando êle foi admi
nistrado em porcentagens relativamente baixas, através dos 
frascos adaptados à vaporização do Metoxifluorano, consegui-
1nos obter boas anestesias . 

Apesar porém de sua potência, é um anestésico seguro 
devido à sua baixa pressão de saturação de vapor emanado, 
pois foi difícil inicialmente atingir a superdosagem, como se 
verificou pelas nossas observações, mesmo quando adminis
trado pelo PDV. 

É verdade que mais tarde, com êste último vaporizador 
inadvertidamente, algumas vêzes, mas poucas, atingimos pla
nos mais profundos, que os necessários, para uma boa evo
lução da anestesia, e nessas condições, e só nessas, observa
mos sinais de depressão respiratória pouco acentuada, hipo
tensão ligeira associada à bradicardia. Mas a diminuição da 
·administração da droga e o auxílio manual da respiração 
fizeram retomar fàcilmente o plano anestésico anterior. 

No entanto, depois de atingido o equilíbrio de saturação 
nos tecidos, no decurso de administração da droga, há pos
sibilidade em atingir a superdosagem, tal como pode acon
tecer com qualquer anestésico; simplesmer1te com o Metoxi
fluorano, e aqui é, que reside o seu fator de seguranca, a rup
tura do equilíbrio de saturação é mais lenta, devido não só 
a sua elevada solubilidade na água e nas gorduras, como 
também ao pequeno número de moléculas à superfície do 
líquido. 

É por esta razão, que a recuperação dos doentes, é sem
pre lenta e prolongada, seguida dum período de sonolência 
e de analgesia, que nós consideramos como uma qualidade 
do Metoxifluorano visto que podemos evitar os analgésicos 
e narcóticos pós-operatórios com todos os seus inconvenientes. 

Outro aspecto que devemos fazer realçar, é a propriedade 
curarisante que o Metoxifluorano possui, sem provocar de
pressão respiratória. Embora sem sabermos explicar, obser
vamos porém, que a qualidade do relaxamento abdominal é 
diferente topogràficamente. Na porção intra-umbilical, o 
relaxamento muscular é excelente, podendo a sutura final 
do peritôneo e da parede, serem feitas sem a ação adjuvante 
e adicional de qualquer droga curarisante; na porção supra
umbilical, não se verificam as mesmas condições, sendo pre
ciso recorrer aos relaxantes musculares. 

Ainda outro ponto de vista que deve ser focado, é a es
tabilidade cárdiovascular, perante uma anestesia de média 
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profundidade produzida pelo Metoxifluorano. Não observa
mos alterações nas qualidades do pulso e da tensão arterial, 
mesmo quando usamos a tubocurarina, nosso relaxante mus
cular de manutenção. 

A pressão venosa, nos casos observados, apresentou-se 
sempré aumentada, durante a administração do Metoxifluo
rano, e que supomos ser devida às causas expostas já atrás. 

Antes de finalizar, não queremos deixar de evidenciar o 
·benefício que temos colhido com a redução da hemorragia 
do campo operatório, fenômeno que temos vindo a observar, 
depois que começamos a dominar a técnica de administração 
•do Metoxifluorano. 

E êste fenômeno é tanto mais curioso quanto é certo 
que esta redução de hemorragia per-operatória, nunca se fêz 
acompanhar de qualquer participação tensional, pois a pres
são arterial e as características do pulso, mantiveram-se sem
pre inalteráveis . 

O Metoxifluorano possui a propriedade de não ser infla
mável nem explosivo, nas condições normais de trabalho, e 
ainda de ser compatível com qualquer droga vulgarmente 
usada em anestesia. 1':stes fatos, devem ser realçados, pois 
contribuem na sua quota parte, como fatôres de segurança, 

·.e colocam o produto em estudo num lugar de realce. 
O fato de ainda o Metoxifluorano, diminuir notàvelmen

te as secreções e reduzir consideràvelmente o núrnc:ro de náu
seas e de vômitos, torna esta droga anestésica, cheia de inte
rêsse, no período pós-operatório imediato. 

SUMMARY 

'0N VAPORIZ.-'\TION OF Jl.:IETHOXYFLURANE AND CLINIC • .\L RESULTS 

Methoxyf\urane was used in 200 patients of variable ages. In 200 ca.ses a 
·Comprex or BoylC' vaporizer ,vas usPd, and in another group of 100 cases a special 
calibrated vanorizer (P .D. V.) '"-'as used. 

Aftcr routine preanesthetic n1edication inductiun ,vas started v.·ith an I. V. 
Thiobarbituratc, intubation ,,,as performcd after succinylcholine [lnd topical cnes

·thesia. Methoxyfluranc ,,,as then vaporized by high flows of nitrou.s oxide (50%) 

,and/or oxygen. Thc maximal concentration of methoxyflurane obtained was 1%. 
Whf'never possible a Drãeger Ventilon1eter was used, venous pressure was 
.measured and the ECG was monitored. 

D. tubocurarine was the relaxant of choice, when necessary. The :~rninistration 
·of methoxyflurane ,vas stopped bet~:een 10 and 20 n1inute.s before the end ot 
.ane.sthcsia. 

With the use of precision calibratcd yaporizers thP results were more unitorm 
(induction, rclaxation, fltability). ThP association of nit1·ous oxide cnhanced a 
smooth ancsthesia. With a 1 % concentration there \vere no unv.•anted Bide-ettects 
on respiration or circulation. ln Ionger operations a 0,5% concentration is indicatcd 
for tnaintenance. The tollowing clinicai advantages of 1nethoxytlurane ·v;ere noticed: 
decreased bleeding fro1n the wound, potcntiation of relaxants, !'Pcovcry alter half 
an houi- with residual analgesia, the, patient r:ontinuíng ~aln1 and somnolent. 
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